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Zertifikat

Wir bestétigen lhnen, dass Sie am Ringversuch fir klinisch-chemische Analyte im Serum teilgenommen haben.
Sie haben die Anforderungen des Ringversuches fiir folgende MessgréBen erfullt:

Bilirubin, ges.
Harnséaure
Lactat
Calcium

CK

LDH

Dieses Zertifikat ist giltig bis einschlieBlich April 2007.
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Cholesterin
Hamstoff
Triglyceride
Eisen

AST (GOT)
Gamma-GT

K Kk

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.
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(1) Glucose (3)
(2) Kreatinin (1)
(2) Gesamtprotein (1)
2) Alk. P.ase (1)
(1) ALT (GPT) (1)
(1)
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Auflistung und Bewertung Ihrer Ergebnisse Bonn, 27. Oktober 2006

Erlduterungen

Zertifikat
Ein Zertifikat wird nur dann fiir eine Messgrésse ausgestellt, wenn die Grundlagen fiir die Bewertung der Richtigkeit durch
die Richtlinien der Bundes&rztekammer gegeben sind bzw. wenn eine Bewertung in Analogie zu diesen Richtlinien
(s. Hinweise zur Auswertung) méglich ist, und wenn beide Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen
(Kennzeichnung unter B: +).

Teilnahmebescheinigung
In der Teilnahmebescheinigung sind alle Messgrossen aufgefithrt, welche die Liste auf dieser Seite enthélt.
Wenn alle untersuchten Messgroéssen im Zertifikat aufgefihrt sind, entféllt der Ausdruck einer Teilnahmebescheinigung.

Zeichenerkldrung: B=Bewerung, M=Methoden-Nr., E=lhr Ergebnis, D= Abweichung (E-ZW) Bewertung: + = erfiillt ( Quotient | D/Dmax | <1.0)
Dmax= Betrag der maximal zuldssigen Messabweichung, z. T. vorgegeben durch die - = nicht erfdllt (Quotient | D/Dmax | > 1.0)
Anlage 1 der Richtlinien der BAK (Dt. Arzteblatt 100, Heft 50, 12.12.2003). + = Bawertung entfallt aus analytischen
ZW = Zielwert, ggf. Referenzmethodenwert o. Sollwert, UG | OG = untere bzw. obere Grenze oder technischen Grinden

B|M E D/Dmax ZW UG 0G

Gesamtprotein | +

Bilirubin, ges. [+ | 2 1.91 -0.17 2.00| 1.48| 2.52
[mg/di] 3.05 | -0.24 325 | 240| 410

Cholesterin [+ 1 130 0.11 128 110 146
[mg/di] 193 0 193 165 221
Glucose [+ | 3 135 | -0.09 137 5 5] 159
[mg/di] 139 | -0.13 142 119 165
Harnsdure [+ | 3 5.97 0.18 5.82| 5.00| 6.64
[mag/di] 5.14 0.25 496 | 4.26| 5.66
Harnstoff |+ | 2 147 | -0.03 148 115 181
[mg/di] 315 0.28 296 | 23.0| 36.2
Kreatinin [+ | 1 1.59 0 1.59 1.24 1.94
[ma/dl] 217 | -0.24 229 | 1.78| 2.80
Lactat|+| 2 196 | -0.27 208 | 1.683| 252
[mmol/] 247 | -0.22 259 | 204| 3.14
Triglyceride |+ | 2 118 | -0.30 125 102 148
[ma/di] 194 0.20 187 153 221

D > O U Ur UF UF UF U Ok O Ok 0> 0> 0> 0> U>

6.77 0.81 6.21| 5.52| 6.90

[g/di] 6.21 0.67 578 | 514 | 6.42
Calcium|+| 3 2.1 -0.65 228| 2.02| 254
[mmol/l] 218 -0.16 2.22 1.97 2.47
Eisen|+| 2 42.2 0.36 40.1 34.3 45.9
[umal/} 25.2 0.29 242 | 20.7| 276

Alk. P.ase |+ | 1 248 0.18 237 177 297
un 380 0.14 367 275 459

CK|+| 1 496 | -0.15 511 408 614

un 421 -0.20 439 351 527

AST (GOT) [+ | 1 169 | -0.12 174 133 215
[usn] 209 | -0.18 218 167 269

ALT (GPT) [+ 1 THd 0.07 76.3| 58.7| 93.9
un 228 | -0.02 229 176 282

LDH|+| 1 393 0.40 366 300 432

un 258 0.34 243 199 287
Gamma-GT |+ | 1 86.0 | -0.67 101 78.7 124

um 102 | -0.58 117 | 912 143
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