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Zertifikat

Wir bestatigen thnen hiermit, dass Sie am Ringversuch fir klinisch-chemische Analyte im Serum
teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches fiir folgende Messgrofien erfulit:

Bilirubin, ges. (2) Cholesterin M Glucose 3)
Harnstoff ©)] Kreatinin ) Lactat 2)
Triglyceride (2) CK (1) AST (GOT) (1
ALT (GPT) (1)

Dieses Zertifikat ist giiltig bis einschlieBlich Mai 2014.
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Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.
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Auflistung und Bewertung lhrer Ergebnisse

Erlduterungen

Zertifikat
Ein Zertifikat wird nur dann fiir eine Messgrésse ausgestellt, wenn die Grundlagen fiir die Bewertung der Richtigkeit
durch die Richtlinie der Bundesarztekammer gegeben ist bzw. wenn eine Bewertung in Analogie zu dieser Richtlinie
(s. Hinweise zur Auswertung) méglich ist, und wenn beide Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen.
(Kennzeichnung unter B: +)

Teilnahmebescheinigung
In der Teilnahmebescheinigung sind alle Messgrossen aufgefiihrt, welche die Liste auf dieser Seite enthalt.
Wenn alle untersuchten Messgréssen im Zertifikat aufgefiihrt sind, entfallt der Ausdruck einer Teilnahmebescheinigung.

Zeichenerklarung: B=Bewertung, M=Methoden-Nr., E=lhr Ergebnis, D=Abweichung (E-ZW) Bewertung: + = erfuillt (Quotient | D/Dmax | <= 1.0)
Dmax=Betrag der maximal zul&ssigen Messabweichung, z. T. vorgegeben durch die - = nicht erflillt (Quotient | D/Dmax | > 1.0
Anlage 1 der Richtlinie der BAK (Dt. Arzteblatt 105, Heft 7, 15.02.2008). + = Bewertung entfallt aus analytischen
ZW=Zielwert, gof. Referenzmethodenwert o. Soliwert, UG | OG = untere bzw. obere Grenze oder technischen Griinden
B M E D/Dmax ZW uGc 0G

Bilirubin, ges.| +| 2|A 5.09 0.30 4.77 3.72| 5.82
[mg/di] B 149 0.06 1.47 1.14 1.80
Cholesterin} +| 1A 212 -0.14 216 187 245
[mgfdl} B 177 0.21 172 149 195
Glucose| +| 3|A 156 | -0.20 161 136 186
[mg/di} B 770} -0.08 779 | 66.2| 89.6
Harnstofff +| 1|A  96.1 0.29 90.8| 726 109
[mg/d] B 192 0.36 179 143 215
Kreatinin| +| 1|A 3.93| -0.12 403 | 3.22| 4.84
[mg/dl] B 1.55 0.85 132 1.05| 1.59
Lactat| +| 2|A 291 0.01 290 | 237| 342
[mmol/] B 208 0.33 1.96 1.60| 2.32
Triglyceride| +| 2|/A 190 | -0.19 196 164 228
[mg/di] B 105 0.05 104 | 87.3 121
CK|+| 1]1A 375 0.02 373 298 448
[um B 584| -0.13 600 480 720
AST (GOT)| +| 1|A 201 -0.52 226 178 274
[un B 224 -040 245 193 297
ALT (GPT){ +| 1]A 735 | -0.10 75.1 59.3| 90.9
[un B 234 -0.21 245 193 297




