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Zertifikat

Wir bestétigen Ihnen, dass Sie am Ringversuch fiir Lipoproteine teilgenommen haben.
Sie haben die Anforderungen des Ringversuches fiir folgende MessgréBen erflllt:

Cholesterin 2) | * Triglyceride (2) | HDL-Cholesterin (2)
LDL-Cholesterin (6) Homocystein (5)

Dieses Zertifikat ist giiltig bis einschlieBlich September 2007.

K Klurk

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.
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Auflistung und Bewertung lhrer Ergebnisse Bonn, 12. April 2007

Erlduterungen

Zertifikat
Ein Zertifikat wird nur dann fir eine Messgrésse ausgestellt, wenn die Grundlagen fr die Bewertung der Richtigkeit durch
die Richtlinien der Bundesarztekammer gegeben sind bzw. wenn eine Bewertung in Analogie zu diesen Richtlinien
(s. Hinweise zur Auswertung) méglich ist, und wenn beide Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen
{Kennzeichnung unter B: +).

Teilnahmebescheinigung
In der Teilnahmebescheinigung sind alle Messgrossen aufgefiihrt, welche die Liste auf dieser Seite enthalt.
Wenn alle untersuchten Messgréssen im Zertifikat aufgefiihrt sind, entfallt der Ausdruck einer Teilnahmebescheinigung.

Zeichenerklirung: B=Bewertung, M=Methoden-Nr., E=lhr Ergebnis, D= Abweichung (E-ZW) Bewertung: + = erflillt ( Quotient | D/Dmax | < 1.0}
Dmax= Betrag der maximal zuldssigen Messabweichung, z. T. vorgegeben durch die - = nicht erflillt (Quotient | D/Dmax | > 1.0)
Anlage 1 der Richtlinien der BAK (Dt. Arzteblatt 100, Heft 50, 12.12.2003). + = Bewertung entfalit aus analytischen
ZW = Zielwert, ggi. Reterenzmethodenwert o. Sollwert, UG | OG = untere bzw. obere Grenze oder technischen Griinden
B |M E D/Dmax W UG oG
Cholesterin [+ | 2[A 181 0.28 174 149 199
[mg/di] B 262 0.16 256 | 220 292
Triglyceride [+ | 2|A 131 -0.37 144 109 179
[mg/dl] B 203| -0.18 212 161 263
HDL-Cholesterin |+ | 2|A 22.6| -0.70 265 209 321
[mg/di] B 155| -0.54 17.5| 138 | 21.2
LDL-Cholesterin|+ | 6|]A 132 0.42 121 95.5 147
[mgrdi] B 206 0.29 194 153 235
Homocystein|+| 5|A 4.61 -0.87 6.24| 436| 8.12
[umeli) B 202| -0.34 225| 157 | 293
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