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Zertifikat

Wir bestéatigen Ihnen, dass Sie am Ringversuch fir Lipoproteine teilgenommen haben.
Sie haben die Anforderungen des Ringversuches fur folgende MessgréBen erfullt:

Cholesterin @ | Triglyceride @ | HDL-Cholesterin 2
LDL-Cholesterin (6)

Dieses Zertifikat ist gultig bis einschlieBlich Februar 2012.
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Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.
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Auflistung und Bewertung Ihrer Ergebnisse Bonn, 6. September 2011

Erlauterungen

Zertifikat
Ein Zertifikat wird nur dann firr eine Messgrésse ausgestellt, wenn die Grundlagen fUr die Bewertung der Richtigkeit durch
die Richtlinien der Bundesérztekammer gegeben sind bzw. wenn eine Bewertung in Analogie zu diesen Richtlinien
(s. Hinweise zur Auswertung) mdglich ist, und wenn beide Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen
(Kennzeichnung unter B: +).

Teilnahmebescheinigung
In der Teilnahmebescheinigung sind alle Messgréssen aufgefihrt, welche die Liste auf dieser Seite enthalt.
Wenn alle untersuchten Messgrossen im Zertifikat aufgefihrt sind, entféllt der Ausdruck einer Teilnahmebescheinigung.

Zeichenerkldrung: B=Bewertung, M=Methoden-Nr., E=lhr Ergebnis, D= Abweichung (E-ZW) Bewertung: + = erfillt ( Quotient | D/Dmax |<1.0)
Dmax= Betrag der maximal zuldssigen Messabweichung, z. T. vorgegeben durch die - =nicht erfiillt (Quotient | D/Dmax | >1.0)
Anlage 1 der Richtlinie der BAK (Dt. Arzteblatt 105, Heft 7, 15.02.2008). = = Bewertung entféllt aus analytischen
ZW = Zielwert, ggf. Referenzmethodenwert o. Sollwert, UG | OG = untere bzw. obere Grenze oder technischen Griinden
B|M E D/Dmax ZW UG OG
Cholesterin|+ | 2|A 281 -0.16 287 249 325
[mg/di] B 186 | -0.03 187 155 219
Triglyceride |+ | 2|A 337 | -0.26 352 295 409
[mg/dI] B 192| -0.39 205 172 238
HDL-Cholesterin|+| 2|A  50.9 0.19 489 | 38.6| 59.2
[mg/di] B 416 0.42 38.2| 301 46.3
LDL-Cholesterin|+| 6/A 163 | -0.46 181 142 220
[mg/dl] B 106 | -0.21 111 87.6 135




